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“Materiale sanitare”

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Autoritatea contractanta

Denumire autoritate contractanta: Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

Adresa: sos.Viilor, nr.90, sector 5, Bucuresti

Date de contact: telefon 021 335 69 10; Fax 01 337 38 01; email: secretariat@marius-nasta.ro;
www.marius-nasta.ro, achizitii@marius-nasta.ro

1.2. Introducere

Istoric/Descriere

Prezentul caiet confine indicatii privind regulile de bazd care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti s elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzitoare cu necesitatile
autorititii contractante.

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens vor fi luate in
consideratie toate ofertele care, prin propunerea tehnici, asigurd un nivel superior fata de cerinfele
minime din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor
previzute in caietul de sarcini vor fi declarate neconforme in temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG
nr. 395/2016.

Specificatiile tehnice care indicd o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marcé de
fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinti a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avénd
mentiunea “sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in caietul de sarcini va fi considerata ca avand
menfiunea “sau echivalent”.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea
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tehnica. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de perfomanta, siguranta si exploatare, dimensiuni, precum
si sisteme de asigurare a calitatii, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele
relevante sau altele asemenea

2. OBIECTIVUL CONTRACTULUI
Obiectivul contractului il constituie asigurarea aprovizionarii cu materiale sanitare necesare
desfasurarii activitatii in Institut.

I
Il

3. CERINTE

Produsele ofertate trebuie sa indeplineasca minim conditiile impuse de autoritatea contractanta
prin caietul de sarcini. Toate produsele trebuie sa fie in mod obligatoriu in ambalajul original al
producatorului, sigilate, etichetate si in cantitatea solicitata.

Propunerea tehnica, semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul
de sarcini.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:

1. Specificatia tehnica completata cu cel putin cerintele solicitate in Anexa prezentului Caiet de
sarcini. Nu se accepta optiunea” COPY-PASTE”.

2. In cazul in care documentele sunt prezentate in limba engleza sau orice alta limba acestea vor
fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de catre
un traducator autorizat.

3. Certificat de marcaj european (CE Mark), emis de un organism notificat sau Declaratie de
conformitate CE a producatorului ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42/EEC pentru
categoria de dispozitive medicale in care se incadreaza .

4. Tabel detalii producator:
Denumire produs / grup produse:

| 0 . w
Nr, Informatii solicitate Rdspuns
crt
1 Denumire producator
2 {ara de resedinta a producdtorului — Adresa postald
3 Tara / adresa/ unitdtii de productie
4 Pagina web (dacd este disponibild)
5 State membre UE unde produsul/produsele este/sunt
comercializat(e) |
= e — —= e
6 Sistemul Calitdyii _
- N B |
) - Standard aplicat . )
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- Activitdti acoperite de standard

- Organismul de certificare

- Numele semnatarului

- Pozitia in compania producdtoare

- Contact (telefon /fax/e-mail)

5. Se va intocmi tabelul de la producator/fiecare lot daca producatorii sunt diferiti si se va
mentiona deasupra tabelului denumirea lotului /loturilor.
6. Fise tehnice de la producator ale produselor prin care ofertantul are obligatia de a face dovada
conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate, cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini
precum si descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc., ce demonstreaza
indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
Cerintele solicitate sunt considerate minime obligatori, iar indeplinirea lor se va demonstra prin
documente emise de catre producator (nu se accepta prezentarea de Fise Tehnice in care sunt
copiate cerintele solicitate).
7. Operatorii economici participanti la procedura vor transmite in cadrul propunerii tehnice o

declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma:

a. disponibilitatea ofertantului de a se schimba produsul care in urma desigilarii prezinta defecte

ascunse .

b. Declaratia detaliata a ofertantului privind termenul de valabilitate al produsului.
8. Propunerea Tehnica se va intocmi separat pentru fiecare lot in parte, astfel:

Nr.
crt.

Cerinte tehnice solicitate de autoritatea
contractanta

Specificatia tehnica completata cu cel putin
cerintele solicitate in Anexa prezentului Caiet
de sarcini.

Nu se accepta optiunea” COPY-PASTE”

Certificat de marcaj european (CE Mark), '

emis de un organism notificat sau Declaratie
de conformitate CE a producatorului ca
produsul ofertat este conform cu Directiva
93/42/EEC pentru dispozitivele medicale in
care se incadreaza

Documentul se va prezenta in original si in
limba romana, cu traducere autorizata .

Cerinte tehnice completatea de ofertant

Se va completa de ofertant specificatia tehnica /lot

Se va mentiona la ce pagina din specificatia tehnica
se afla documentul si se va atasa .

Tabel detalii producator. Se va intocmi tabelul
de la producator /fiecare lot daca producatorii
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sunt diferiti si se va mentiona deasupra
tabelului denumirea lotului /loturilor.
Fise tehnice de la producator ale produselor
prin care ofertantul are obligatia de a face
dovada conformitatii produselor care urmeaza
sa fie furnizate, cu cerintele prevazute in
Caietul de sarcini precum si descrieri/
fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de .

Se va mentiona la ce pagina din specificatia tehnica
se afla documentul si se va atasa

Se va specifica codul de identificare al produsului
aplicat la care se face referire in fisa tehnica

4 o . ..
utilizare, etc., ce demonstreaza indeplinirea . . . -
. . . .. . . Cerintele solicitate sunt considerate minime
cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din . Lo .. .
. - obligatori, iar indeplinirea lor se va demonstra prin
caietul de sarcini, .
N L . documente emise de catre producator (nu se accepta
Documentul se va prezenta in original si in . . .
. ; prezentarea de Fise Tehnice in care sunt copiate
limba romana, cu traducere autorizata . . ..
cerintele solicitate).
Operatorii economici participanti la procedura
vor transmite in cadrul propunerii tehnice o
declaratie pe propria raspundere prin care isi
bt Se va mentiona 1 ina di cificatia tehni
) . . Vi ntiona la ce pagina din specifica ehnica
5 -disponibilitatea ofertantului de a se schimba pag P

. S , se afla documentul si se va atasa
produsul care in urma desigilarii prezinta

defecte ascunse.
-Declaratia detaliata a ofertantului privind
termenul de valabilitate al produsului

Fiecare dispozitiv medical ofertat respectiv fiecare dispozitiv medical din lot trebuie sa fie
inscriptionat cu  urmatoarele: termen de valabilitate, Certificate de calitate/Declaratii de
conformitate cu marcaj CE, numele si adresa producatorului, numele si adresa reprezentantului
autorizat, nr.lot, data fabricatiei si data expirarii, conform normelor legale in vigoare, respectiv
H.G.54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale si H.G.55/2009
privind dispozitivele medicale implantabile active.

NOTA: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, 0 marca de fabricatie sau de comerf, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu ugurinta a tipului de produs si NU au ca efect
Savorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de “sau echivalent”,

NOTA: Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul
documentatiei de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini) sunt insotite de mentiunea ,sau
echivalent”.

NOTA:Ofertantul are obligatia de a numerota si semna (reprezentantul legal al ofertantului /
reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi
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un opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica precum si de a completa tabelul aflat la
Sectiunea Formulare

NOTA: Se vor solicita esantioane pentru fiecare lot si produs ofertat primilor 3 clasati in urma
evaluarii propunerii tehnice

SPECIFICATII/CARACTERISTICI TEHNICE
“Materiale sanitare”
- cod CPV 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

Lot 1 — Electrozi Bloc Operator uf

1. Electrod retur fara fir/placate netrale

* Forma ariilor simetrice in forma de S a spiralei de aluminiu face ca circumferinta zonei
conductive sa se tripleze si se realizeaza evitarea concentririi traficului de curent in centru iar
functia de monitorizare devine eficienta. Abaterea tipica de simetrie a curentului de inaltd
frecventa este sub 5%, cu orice orientare a electrodului

¢ Substrat material — PE Spuma

¢ Dimensiune 176 x 122.1 mm

¢ Qrosimea stratului suport 1 mm;

* Autoadezive si pregelate

2. Creion /electrod monopolar cu comanda manuala
* Doua/trei butoane ale dispozitivului electrochirurgical permit controlul modului taiere,
coagulare si modul spray;
e Permite controlul modurilor de putere;
¢ Lungime cablu 3 m;
* Diametru varf 2.3 mm
e  Amabalat individual, steril
~ e Sterilizare EO;
¢ Lamele incluse fixe/telescopice

g

Electrod lama lunga varf bila
16 cm, in varf bila

3. Electrod lama lunga varf lama
16 cm, in varf lama
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Lot 2 - Set chirurgical steril universal/toracic

(CliedaliuD

e Camp steril cu adeziv de fixare, 150cm x 230/240cm, biostratificat 1buc.

e Camp steril cu adeziv de fixare, 175¢cm/182 x 180c¢cm, 1 buc.

e Camp steril cu adeziv de fixare, 75¢cm x 90/ 100cm, biostratificate -2 buc

* prosop absorbant/servetele pentru maini 30,5cm x 34cm, 4 buc

¢ bandi adeziva de fixare 9/10cm x 50cm, 1 buc.

¢ Camp steril ramforsat masa Mayo, 80cm x 145¢m -1 buc.

e Camp steril ramforsat masa chirurgicala/acoperitor masa instrumentar, 150 x 190 cm -1 buc.

o Putere de absorbtie mare

¢ Bariera eficienta impotriva agentilor patogeni

¢ Material laminar tristratificat; stratul extern absorbant din vascoza-poliester de culoare verde-
turcoaz, netesut, stratul mediu din polietilena impermeabil la lichide, iar stratul de contact cu
pacientul format din vascoza poliester de culoare alba

* Material cu impermeabilitate pe toata suprafata si absorbtie in toate cele trei zone. Putere de
absorbtie foarte mare in jurul zonei de incizie(6,5g/100cm2 ). Capacitatea de absorbtie pentru
cele trei zone este cuprinsa intre 2,1 — 7,5 g/100cm?2.

 Pictograme privind instructiunile de folosire pe campurile principale.

¢ Ambalajul sa fie steril din polietilena opac, vidat.

® margini adezive - tehnologie spray

¢ parametrii obligatorii minimi material

O penetrare bacteriana umeda - 6
o rezistenta la penetrare lichidiana - mai mare de 100 cmH20
* rezistenta la tensiune uscata/umeda - 72/39 kPa

Lot 3 — Sisteme de drenaj toracic
1. Sistem de drenaj toracic cu un borcan

* Sistem de drenaj toracic alcatuit dintr-un recipient din plastic volum 3000 ml
= Sistemul contine:
o Conector multi-calibru tip conic cu capac de protectie
o Tub pacient reglabil cu baza ranforsata 150 cm care dreneaza in camera de colectare unde
sa fie imersat in volum de lichid cu rol de valva antiretur (antireflux)
o Tub rigid pentru conectare pacient ( 40 cm), tub imersat in lichid cu rol de valva antireflux ,
aflata in camera de colectare
o Capac de protectie cu filet pervazut cu maner pentru transport
o Tub vacuum 40 c¢m cu conector tip ,,mama”
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Scala totala volum de la 100-3000 ml

Scala volum sigiliu deasupra apei de la 0-2700 mi
Scala centimetri 0-22.5

Linie de nivel sigiliu apa

Indicator proximitate varf

Camera colectoare 3000 ml

Suport camera colectoare

Clema mobila pentru suspendare

Unica folosinta

Steril, ambalat individual

o 0 O 0 0o 0 0 O ©

Sistem de drenaj toracic cu doua borcane
Sistem de drenaj alcatuit din 2 recipiente distincte:

i

|
21010041 [mocssnemnwmas
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Colector cu gradatie, capacitate 3 1, camera de colectare a unitatii de drenajtoracic sa

contina lichid cu rol de valva antiretur (antireflux)
Pentru reglarea presiunii ~ 750mmHg

din plastic transparent cu dop rodat si tubulatura de conectare preatasata, cu conector adaptabil

pentru tuburi de dren 24; 28; 32 Fr.
steril, ambalat individual,

unica folosinta

maner pentru transport

1. GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE Operatorul economic are obligatia de a garanta ca
produsele ce vor fi furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, are obligatia de a
garanta cd toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a
proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului ciAnd proiectul si/sau materialul este
cerut in mod expres de citre achizitor) sau oricdrei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului/producatorului si cd acestea vor functiona la parametrii solicitati, in conditii normale
de functionare.
Toate produsele trebuie si fie acoperite de garantie, conform specificatiilor producatorului.
Garantia va acoperi neconformitatile de calitate cat si neconformititile de ambalare, furnizare etc.,
inclusiv incidentele survenite pe timpul transportului cétre entitatea contractanta.
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2. LIVRAREA, AMBALAREA, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE

DURATA TRANSPORTULUI

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte, respectiv de 2 zile lucratoare
de la data emiterii comenzii. Un produs este considerat livrat atunci cand toate activitatile din
cadrul contractului au fost realizate si echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati
si este acceptat de autoritatea contractanta.

Produsele vor fi livrate in baza contractului subsecvent ce se va incheia in urma procedurii de
negociere. Transportul produselor se va efectua de catre ofertant cu mijloace proprii sau inchiriate
pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta, de catre o comisie de
receptie constituita in acest sens, in prezenta unui delegat imputernicit de ofertant. Daca unele
produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea contractanta are dreptul sa respinga
produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim de 48 de ore
produsele refuzate.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau
deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Contractantul va avea
obligafia de a asigura transportul in pretul ofertat pentru produse, la destinatia indicati de catre
autoritatea contractanti si anume sos.Viilor 90, sector 5, Bucuresti, in timpul programului de
functionare, respectiv de luni pana vineri intre orele 8,00 — 15,00. Produsele vor fi asigurate
impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor
extern.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, saril sau precipitatiilor din timpul transportului si
depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in
considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si
eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitie.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a
luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca
niciun motiv de intarziere sau costuri suplimentare, decat in cazuri exceptionale impuse de
restrictii legislative.

3. RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea
contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape:

-Teceptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata, la locatia
indicata de Autoritatea contractanta;
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-receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testarea produselor.
Livrarea produselor se va organiza intr-o zi (sau mai multe) de comun acord intre parti,

anuntata si confirmata in prealabil.

4. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in
original la adresa specificata de Autoritatea contractanta.
Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie
calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie
calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte
documente justificative prevazute mai jos:
- garantia produselor livrate-minim 12 luni
-certificatul de calitate
-declaratia de conformitate;
-avizul de expeditie a produsului;
-procesul verbal de receptie cantitativa.

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 60 de zile de la data emiterii
facturii fiscale in original si a tuturor documentelor justificative.

Director ing,rijir_j,
Trandafir Dani¢la
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